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1激光波长:10.6μm±0.1μm
2功率:≤30W（每1W步进一次）
3光斑直径:0.3mm±20%
4刀头焦距:f=100mm；f=50mm
5工作模式	
5.1. 连续方式：功率≤30W，1W步进；
5.2. 脉冲方式：功率≤30W，1W步进；脉冲输出时间：0-2560ms可调，10ms步进；时间间隔：0-2560ms可调，10ms步进；
5.3. 单次脉冲方式：脉冲输出时间：0-2560ms可调，10ms步进；
6 输出控制:脚踏开关
7 导光系统:6关节导光臂，配有100mm和50mm治疗头各1个
8 引导光束 :红色半导体激光：波长650nm±5nm可见激光，
9 激光器	:封离式玻璃管激光器
10 冷却方式:内置封闭水冷循环系统加智能风循环散热系统
11 排烟系统:内置吹烟方式，且手具具有吹烟系统；
12 操作界面 : 8英寸彩色液晶触摸屏
12 灯光提示: 自带激光发射、准备、电源提示三种安全提示灯
13 特有功能: 配有参数修正功能，故障提示功能，应急按键系统，自动数据存储功能

